
E.STOPの原因と調査方法

保護回路が作動した場合、予想される原因とその処理方法

説明

対象シリーズ

保護回路が作動すると、ブザーが鳴り、電力増幅器システムコントローラ（SA-150）の保護回路作動表示ランプが点灯するとともに、
７セグメント表示器により保護回路項目が表示され、装置が自動停止します。

iシリーズ /Jシリーズ /Kシリーズ

エラーの内容

発生原因

非常停止

非常停止ボタンが押されている

7セグメント表示器により
保護回路項目を表示

説明内容

非常停止ボタン

リセットスイッチ保護回路作動表示ランプ

発生時の表示

保護回路のランプ

SYSTEM

取っ手の状態

ON OFF TRIP

非常停止ボタンが押されているとE.STOPのエラーが発生しブレーカーがTRIPします。 

● エラーの発生原因と対処法
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非常停止ボタンは以下の場所に設置しています。

すべての非常停止ボタンを右回しで解除し、メインブレーカーの再投入をしてください。

メインブレーカー再投入するには一旦ブレーカーをOFFしてからONの作業が必要です。

①システムコントローラ(SA-150およびSA152) 前面
②加振機周辺
③恒温槽など振動試験機連動装置
※ ②③はオプション付加時に存在します

①

② ③

解除前 解除後

ONOFFTRIP

右に回して解除する

解決しない場合、振動試験装置が故障している可能性があります。
IMVサポートセンターもしくはHPお問合せフォームからご連絡ください。

IMVサポートセンター

https://we-are-imv.com/support/info/info-ment/imv-sc@imv-corp.com
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